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tran	 en	 la	 literatura	 científica	 disponible.	 Cada	 una	 de	
las	prácticas	fue	verificada	por	los	autores	en	su	queha-
cer	 diario,	 quienes	 se	 enfocaron	 en	 su	 experiencia	 en	
docencia	universitaria	y	en	las	competencias	específicas	
que	requiere	el	perfil	profesional	del	ingeniero	y	afines	
a las ciencias ambientales. La intención en cada una de 
las prácticas es estar en consonancia con la formación 
por	competencias	para	los	futuros	profesionales	que	se	
propone	 desde	 el	 proyecto	 Alfa-Tuning	 para	 América	
Latina [1], pero haciendo unas adaptaciones propias del 
entorno	en	el	cual	se	desenvuelven	los	autores.
Para la elaboración de este manual se ha tenido 
en cuenta el hecho de subsanar algunas de las falencias 
formativas	que	en	ocasiones	se	manifiestan	en	los	estu-
diantes	que	por	primera	vez	asisten	a	un	laboratorio	de	
química,	 entre	 ellas	 la	manipulación	 inadecuada	de	 los	
materiales	 y	 reactivos,	 toma	 de	 medidas,	 la	 dificultad	
para	elaborar	informes,	y	otras.	
Sin	embargo,	a	la	par	de	las	falencias	que	puedan	
existir	 en	 los	 estudiantes,	 se	 observa	 en	muchos	 casos	
que	las	expectativas	y	el	interés	por	aprender	el	“hacer”	
y	 corroborar	 los	 conceptos	 teóricos	 de	 la	 química	 van	











nal de cada uno de los docentes autores. Por otra parte, 
en	 este	manual	 se	 pretende	mostrar	 que	 la	 química,	 a	




nueva	 tendencia	 de	 la	 química	 llamada	 química	 soste-
nible	o	química	verde,	la	cual	no	es	más	que	una	forma	
de	 ver	 y	 hacer	 química	 de	 forma	más	 amigable	 con	 el	
ambiente. Ésta se ha introducido en este documento en 
cada	una	de	las	prácticas	de	manera	implícita,	por	ejem-
plo,	 en	 la	 reducción	 de	 las	 cantidades	 de	 los	 reactivos	
utilizados;	en	la	toxicidad	de	los	mismos	reemplazando,	




lucra a cada uno de los actores del proceso enseñanza-
aprendizaje.
La	 finalidad	que	 se	 ha	 trazado	 con	 este	manual,	
es	 que	 sirva	 de	 vehículo	 y	 permita	 que	 el	 encuentro	
de	 los	 estudiantes	 con	 la	 química	 inorgánica	 sea	moti-
vador,	didáctico,	 en	 lo	posible	 correctivo	y	muy	 forma-
tivo,	 buscando	 incansablemente	 estimular	 la	 intuición	





ción del medio ambiente.
Finalmente, siendo esta la primera edición, los 
autores de este manual están dispuestos a recibir cual-
quier	sugerencia	o	recomendación	que	permita	el	forta-

















de comprobar fenómenos. 
Se	espera	que	esta	recopilación	de	prácticas	de	labo-
ratorio	esté	disponible	en	un	micrositio	web	que	permita	
su fácil acceso. 
Este	texto	presenta	la	siguiente	estructura:
1. Instrucciones generales para el trabajo en un labo-
ratorio	de	química.
2. Propuesta	para	elaborar	el	pre-informe	y	el	informe	
de las prácticas de laboratorio.
3. Guías	del	trabajo	experimental	para	las	prácticas.






práctica, se presenta de la siguiente manera: 
1. Nombre	de	la	práctica:	proviene	del	fenómeno	o	ley	







lo referente a las aplicaciones del proceso. 
4. Palabras	claves:	éstas	marcan	la	pauta	cognitiva	en	
la	 nemotecnia	 y	 permiten	 ampliar	 un	 vocabulario	
científico	propio	del	área	de	la	química.	
5. Situaciones	 problémicas:	 son	 eventos	 planteados	
desde	varios	enfoques	que	le	permiten	al	estudiante	
poner en consideración la fundamentación teórica 
del tema a trabajar. 
6. Materiales,	equipos	y	reactivos:	son	las	herramien-
tas	físicas	necesarias	en	el	 laboratorio	para	que	el	


















I. Competencias a Desarrollar
En	 este	 momento	 el	 sistema	 educativo	 en	 general	 está	
apuntando al desarrollo de competencias en los educan-
dos.	Como	resultado	de	consensos	mundiales	y	regionales	
surgen unos acuerdos para poder trazar unos lineamientos 
guías	en	esta	transformación.	Surge,	así,	el	proyecto	Tuning	
con	 miras	 a	 proyectar	 en	 los	 futuros	 profesionales	 una	
perspectiva	más	global	en	su	saber	y	quehacer,	guiando	los	










3. Capacidad	 de	 trabajo	 en	 equipo	 y	 para	 desarrollar	
habilidades interpersonales. 
4. Habilidades	 investigativas	 para	 buscar,	 procesar	 y	









8. Capacidad	 para	 formular	 y	 gestionar	 proyectos	 de	
investigación	en	el	aula.
Competencias específicas
1. Capacidad para aplicar conocimientos, la compren-




ambiente de forma sostenible desde los procesos de 
transformación en la estructura de la materia.
3. Capacidad	 para	 planificar,	 desarrollar	 y	 socializar	
procesos	de	investigación.
4. Habilidad en el uso de las herramientas de la informá-
tica	y	la	comunicación	aplicadas	a	la	transformación	
de la estructura de la materia.
5. Habilidad	para	aplicar	técnicas	analíticas	en	la	inter-
pretación	 de	 datos	 y	 observaciones	 que	 involucran	
conceptos matemáticos relacionados con la transfor-
mación de la estructura de la materia.
6. Capacidad	 para	 actuar	 con	 iniciativa,	 responsabili-
dad	e	integralidad	en	el	estudio	de	los	fenómenos	que	




II. Instrucciones Generales para el 
Trabajo en el Laboratorio
Se	 sugiere	 trabajar	 con	 grupos	 de	 máximo	 veinte	 (20)	
estudiantes en el laboratorio organizados en cinco grupos 
de	 cuatro	miembros	 (mínimo	 dos),	 desempeñando	 cada	
uno de los integrantes alguno de los siguientes roles o 
funciones	en	orden	a	 favorecer	el	 trabajo	cooperativo.	A	













grupo deben rotar durante el semestre en los diferentes 
roles	 que	 fueron	 referidos	 anteriormente,	 sin	 que	 esto	
signifique	que	durante	el	desarrollo	de	 la	práctica	no	se	
puedan	y	deban	apoyar	entre	ellos.	




lugar correspondiente antes de salir del laboratorio. 
Las	llaves	del	gas	y	del	agua	deben	quedar	debidamente	
cerradas.
En	 el	 Laboratorio	 de	 química	 es	 absolutamente	
necesario	establecer	ciertas	reglas	de	con	ducta	y	normas	
de	seguridad,	de	cuyo	cumplimiento	dependen	el	orden	
en	 el	 trabajo,	 la	 comodidad	 y	 la	 seguridad	de	 todos	 los	
participantes.
A continuación se enuncian algunas reglas genera-
les	que	se	deben	tener	en	cuenta:
1. Prepararse	 siempre	 para	 cualquier	 práctica	
leyendo	las	instrucciones	de	la	guía	antes	de	ir	al	
laboratorio.
2. Utilizar los implementos para la seguridad perso-
nal:	 bata,	 guantes,	 gafas	 y	máscara	de	 seguridad	
(Anexo	1).	Por	normas	de	seguridad	internaciona-
les, si un estudiante no trae dichos implementos, 
no se le debe permitir el ingreso al laboratorio, sin 
excepciones.	
3. No	 manipular	 los	 compuestos	 químicos	 directa-
mente con las manos. Para manipularlos se usarán 
espátulas,	cucharitas,	pinzas,	etc.	y	los	guantes	de	












7. Comprobar cuidadosamente los rótulos de los fras-
cos	de	reactivos	antes	de	usarlos.
8. No	 devolver	 nunca	 a	 los	 frascos	 de	 origen	 los	
sobrantes	de	 compuestos	utilizados,	 a	menos	que	
se	indique	lo	contrario.




III. Propuesta para el Pre-Informe 
de Laboratorio
Este	 es	 el	 documento	 para	 ayudar	 a	 consignar	 toda	 la	
información	cualitativa	y	cuantitativa	obtenida	durante	
la	 ex	periencia	 en	 una	 forma	 clara,	 ordenada	 y	 legible.	
Para	sacar	el	máximo	provecho	de	los	datos	consignados,	
se aconseja seguir las siguientes recomendaciones:





3. Utilizar	 una	 forma	para	 tabular	 siempre	 que	 sea	
apropiada. Desarrollar el hábito de hacer diagra-
mas claros.
4. Indicar las operaciones realizadas, presentando 
un cálculo ordenado.
5. Anotar	 las	 conclusiones	 y	 comentarios	 pertinen-
tes. Cada informe contiene una serie de preguntas 
y	ejercicios,	los	cuales	se	relacionan	directamente	
con	el	experimento.	Responder	 todas	 las	pregun-
tas en el informe.
6. Se recomienda elaborar el informe inmediata-









los	artículos	 científicos	 son	 la	manera	más	común	para	
divulgar	el	conocimiento;	se	trata	de	motivar	a	los	estu-





aspectos mencionados a continuación:
1. Resumen:	 Contiene	 ente	 150	 y	 300	 palabras,	 y	
debe	establecer	lo	que	fue	hecho,	cómo	fue	hecho,	
los	resultados	principales	y	su	significado.	No	se	
citan referencias en el resumen.
2. Abstract: es el mismo resumen pero en inglés.
3. Palabras	 claves:	 deben	 estar	 incluidas	 en	 el	









6. Fundamento teórico: es el marco de referencia 




la	 práctica,	 esquema(s),	 foto(s)	 o	 diagrama(s)	 del	
montaje realizado. 
8. Cálculo	 y	 análisis	 de	 resultados:	 es	 el	 desarrollo	
matemático en el cual se describen las ecuaciones 
utilizadas	y	los	resultados	obtenidos.	Para	la	reali-
zación de este aspecto, se deben tener en cuenta los 
componentes	matemáticos,	 físicos	y	 gráficos	de	 la	
experiencia	y	su	relación	con	los	principios	teóricos	
del tema.




norma IEEE para trabajos escritos.
Se	recomienda	que	las	gráficas	se	realicen	con	dife-
rentes	softwares	tales	como	Excel,	Matlab,	Derive	u	otro.	
Los cálculos deben realizarse empleando herramientas 
tales como el Editor de ecuaciones. 
27
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V. Prácticas de Laboratorio
1. Preparación de soluciones en unidades 
físicas y químicas
Objetivo general: 
Preparar	 soluciones	 acuosas	 en	unidades	 físicas	 y	
químicas.
Objetivos específicos: 
1. Realizar los cálculos matemáticos para determinar 







solvente	 la	 sustancia	 que	 está	 en	 mayor	 cantidad.	 Una	
solución	acuosa	es	aquella	cuyo	solvente	es	el	agua	y	éstas	
pueden	 tener	 solutos	 en	 forma	 gaseosa,	 líquida	 o	 sólida;	
del	estado	del	soluto	dependerá	la	expresión	matemática	
que	se	debe	utilizar.
La concentración de una solución es una forma 
de	expresar,	de	 forma	cuantitativa,	 la	cantidad	de	soluto	






cas	 son	 aquellas	 que	 relacionan	 dos	 magnitudes	 como	
son	la	masa	y	el	volumen	sin	considerar	la	naturaleza	de	
la	sustancia,	mientras	que	 las	unidades	químicas	deben	
tener	 en	 cuenta	 con	 qué	 sustancia	 se	 está	 trabajando	
porque	los	cálculos	se	realizan	con	unidades	equivalentes	
de	masa,	como	moles	y	equivalente-gramo.	




		 	 	 (1)
		 	 	 (2)











ridad	 a	%m/v);	 para	 lo	 cual	 es	 importante	 conocer	 las	
bases	conceptuales	sobre	los	factores	de	conversión.
Otro concepto a tener en cuenta en la preparación 
de soluciones es el de dilución. La dilución consiste, de 
forma	 simple,	 en	 adicionar	más	 solvente	 a	 una	 porción	
de una solución de concentración conocida para obtener 
una	nueva	solución	con	menor	concentración,	 lo	cual	se	
expresa	matemáticamente	así:	





su porcentaje de concentración para aplicar esta ecua-
ción [2].
Palabras claves: soluto,	 solvente,	 concentración,	
dilución.
Situación problémica











2. En	 una	 industria	 se	 requiere	 utilizar	 durante	 el	
proceso una salmuera, si al preparar dicha solu-
ción	ocurre	un	error	inesperado	y	se	obtiene	una	
concentración	 mayor	 a	 la	 deseada,	 ¿qué	 haría	 si	
fuera el ingeniero encargado del proceso para 
subsanar	el	error	y	utilizar	la	salmuera?























Registrar en la siguiente tabla los cálculos necesarios 
para el punto 1 del apartado anterior.







1. ¿Cuántos	 mililitros	 de	 ácido	 nítrico	 se	 necesitan	
para preparar una solución 0,15M en un matraz de 
250mL?	Se	sabe	que	la	densidad	del	ácido	es	1,39	g/









3. En una titulación se necesita una solución de NaOH 
0,1M,	pero	en	el	laboratorio	hay	una	solución	de	ese	
reactivo	 0,25M.	 ¿Se	 puede	 utilizar	 esta	 solución?	
¿Por	qué?	¿Qué	se	debe	hacer?	Explique	claramente.
4. Los medicamentos en tabletas tienen diferen-
tes	 concentraciones	de	 lo	que	 llaman	 “el	 principio	
activo”,	 por	 ejemplo,	 la	 popular	 vitamina	 C	 viene	
en presentación de 500 mg regularmente. Si se 
disolvieran	 2	 tabletas	 en	 300	 mL	 de	 agua,	 ¿con	
qué	 concentración	 quedaría	 esa	 solución	 en	 ppm?
2. Reacción de neutralización de un ácido 
fuerte con una base fuerte
Objetivo general: 
Utilizar	 la	 titulación	 ácido-base	 para	 observar	 el	







con la encontrada en la literatura.
Información básica. 




1. Se	 basan	 en	 una	 reacción	 volumétrica	 entre	 una	
sustancia	ácida	y	una	básica.
2. El fundamento teórico de dicha reacción es la 
transferencia	de	protones	entre	el	ácido	y	la	base.
3. El	intervalo	de	viraje	del	pH	se	caracteriza	por	un	
cambio brusco en el mismo.
4. Se	necesita	un	indicador	químico	o	un	medidor	de	
pH	(pH	meter)	para	monitorear	la	valoración.
Los	 casos	 más	 frecuentes	 en	 las	 valoraciones	
ácido-base son:
1. Valoración de ácido fuerte con base fuerte.
2. Valoración de base fuerte con ácido fuerte.
3. Valoración de ácido débil con base fuerte.
4. Valoración de base débil con ácido fuerte.








se han añadido 49 mL de disolución de NaOH, es decir, 













unidades),	 que	 puede	 ponerse	 de	 manifiesto	 con	 algún	
indicador	ácido-base	(punto	final).	
Cuando	 se	 valora	 un	 ácido	 débil,	 como	 el	 ácido	












Palabras claves: titulación, ácido fuerte, base fuerte, 
punto	de	equivalencia,	punto	final.
Situación problémica: 
El	 fundamento	 de	 la	 neutralización	 es	 un	 equiva-
lente	gramo	de	ácido	que	 reacciona	exactamente	 con	un	




Por lo tanto, para neutralizar 250 mL de una solu-
ción 5 N de H2SO4	 con	 una	 solución	 de	 NaOH,	 ¿cuántos	
litros	se	necesitan?	Argumente	su	respuesta.	
Materiales, equipos y reactivos.
NaOH	sólido	y	HCl	concentrado	para	preparar	solu-
ciones	de	HCl	y	NaOH	0,1M;	matraces	de	200	mL	(2);	pipe-






Experimentación con variables abiertas.
1. Preparación de la solución de un álcali (NaOH).
Se empleará una solución de NaOH, base fuerte solu-
ble en agua; calcular la cantidad de NaOH necesaria para 
preparar 200 mL de una solución 0,1 M. Rotularla.
2. Preparación de la solución de un ácido (HCl).
Calcular	la	concentración	del	ácido	“concentrado”	o	
de partida con la siguiente ecuación:
  C % x d x 10pm1 =
__________		 	 (7)










Realice	 el	 montaje	 de	 la	 bureta	 (Anexo	 2),	 luego	
llénela	con	ayuda	de	un	beaker	y	un	embudo	hasta	tener	20	








ras de pH cada 1 ó 2 mL de NaOH agregados hasta alcanzar 
el	punto	de	equivalencia	que	se	reconocerá	por	un	cambio	
de	 color	 del	 indicador.	 ¿Cuál	 sería	 ese	 cambio	 de	 color?	







1.-Registrar los cálculos necesarios para preparar 
las	soluciones	de	NaOH	y	HCl.






1. Construya	 la	 mejor	 curva	 de	 titulación	 de	 pH	 vs	
Volumen de NaOH con los datos obtenidos. Compá-
rela	 con	 la	 que	 se	 encuentra	 en	 la	 literatura	 y	
mencione	dos	 características	 o	 aspectos	 resultan-
tes	de	la	comparación.	¿Son	diferentes?	¿Por	qué?
2. Según	 la	 relación	 de	 neutralización	 VaCa	 =	 VbCb,	
¿qué	 cantidad	 de	 base	 debió	 consumirse,	 teórica-
mente,	durante	la	titulación	experimental?	Demués-
trelo.
3. ¿Cuál	 es	 la	 importancia	 práctica	 de	 los	 proce-
sos de titulación o neutralización en la industria 
química	y	sus	aplicaciones?	Explique	claramente.
3. Reacción de neutralización de un ácido 
fuerte con una base débil
Objetivo general: 
Utilizar	 la	 titulación	 ácido-base	 para	 observar	 el	














2. El fundamento teórico de dicha reacción es la 
transferencia	 de	 protones	 entre	 el	 ácido	 y	 la	
base.
3. El	 intervalo	de	viraje	del	pH	se	caracteriza	por	
un cambio brusco en el mismo.
4. Se	necesita	un	 indicador	químico	o	un	medidor	
de	pH	(pH	metro)	para	monitorear	la	valoración.
Los	 casos	 más	 frecuentes	 en	 las	 valoraciones	
ácido-base son:
1. Valoración de ácido fuerte con base fuerte
2. Valoración de base fuerte con ácido fuerte
3. Valoración de ácido débil con base fuerte
4. Valoración de base débil con ácido fuerte
Cuando un ácido fuerte como el HCl se neutraliza 







con una base fuerte, el salto de pH es menor. Por otra parte, 
en	el	punto	de	equivalencia,	 la	disolución	ya	es	básica	 (pH	
>7)	 puesto	 que	 se	 trata	 de	 una	 sal	 de	 ácido	 débil	 y	 base	






indicadores se pueden utilizar, siempre dependerá del rango 
en	el	que	se	espera	que	ocurra	la	neutralización	[4].	
Palabras claves: titulación, ácido fuerte, base débil, 
punto	final,	punto	de	equivalencia.
Situación problémica. 
El	 amoníaco	 de	 uso	 doméstico	 es	 una	 disolución	
diluida	 en	 agua.	Al	 titular	2,0	mL	de	 amoníaco	 casero,	 se	
necesitaron	 34,9	 mL	 de	 ácido	 clorhídrico	 0,10	 M	 para	
neutralizar	 la	 disolución	 hasta	 el	 punto	 final	 con	 rojo	 de	










fenolftaleína	 u	 otro	 indicador	 disponible,	 probeta	 de	 200	
mL,	beaker	de	200	mL,	embudo	de	vidrio.
Experimentación con variables abiertas.
1. Preparar las soluciones de NH3	 y	 HCl	 0,1	 M	 en	 su	
respectivo	matraz.	Calcular	la	cantidad	de	soluto	en	
cada caso.
2. Determinar la molaridad de las soluciones concen-
tradas con C % x d x 10pm1 =
__________	 y	 utilizar	 la	 relación	 de	





3. Realice	 el	 montaje	 de	 la	 bureta	 (Anexo	 2).	 Luego	
llénela	con	ayuda	de	un	beaker	y	un	embudo	hasta	
tener 30 mL con solución de HCl 0,1 M. Tome 10 mL 












1.-Registrar los cálculos obtenidos en la prepara-
ción	de	las	soluciones	de	NaOH	y	HCl.




1. Construya	 la	 mejor	 curva	 de	 titulación	 del	 pH	 vs	
Volumen de HCl con los datos obtenidos. Compárela 
con	la	que	se	encuentra	en	la	literatura	y	mencione	
dos	 características	 o	 aspectos	 resultantes	 de	 la	
comparación.
2. Según	 la	 relación	 de	 neutralización	 VaCa	 =	 VbCb,	
¿qué	 cantidad	 de	 ácido	 debió	 consumirse,	 teóri-
camente,	 durante	 la	 titulación	 experimental?	 ¿Se	
puede	aplicar	el	mismo	análisis	que	para	la	neutra-






4. Estandarización y valoración ácido–base 
utilizando col lombarda (repollo morado) 
como indicador [5].
Objetivo general: 
Realizar	 una	 valoración	 ácido-base	 utilizando	 un	
indicador natural como el repollo morado o col lombarda 
para	detectar	el	punto	final	o	de	equivalencia.
Objetivos específicos: 





de un zumo de fruta.
Información básica. 
El	 análisis	 volumétrico	 es	 una	 técnica	 basada	 en	
mediciones	de	volumen	para	calcular	 la	 cantidad	de	una	
sustancia	 en	 solución	y	 consiste	 en	una	valoración	 (titu-
lación),	 que	 es	 el	 proceso	de	determinación	del	 volumen	
necesario	de	solución	(solución	patrón)	que	reacciona	con	
una	masa	o	volumen	determinado	de	una	muestra.
La	 adición	 de	 solución	 patrón	 se	 continúa	 hasta	
alcanzar	 el	 punto	 llamado	punto	 final,	momento	 cuando	
















En	 la	 práctica,	 la	 operación	 se	 reduce	 a	 averiguar	
qué	cantidad	de	ácido	de	concentración	conocida	es	nece-
saria	para	neutralizar	una	cantidad	fija	de	base	de	concen-
tración desconocida. En este caso, el proceso se llama 
alcalimetría.	El	caso	inverso,	de	hallar	la	concentración	del	
ácido,	se	denomina	acidimetría.
Para	 determinar	 el	 punto	 final	 se	 usan	 compues-
tos	 que	 tienen	 la	 propiedad	 de	 cambiar	 de	 color	 en	 el	
momento	que	finaliza	la	reacción	entre	la	solución	patrón	
y	 la	 solución	 que	 se	 valora;	 estos	 compuestos	 se	 deno-
minan	 indicadores.	 La	 elección	 del	 indicador	 y	 el	 cono-
cimiento	de	su	zona	de	viraje	son	aspectos	esenciales	en	
la	valoración.	El	valor	del	pH	de	una	disolución	tiene	una	




En	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 prácticos,	 tanto	 industriales	
como	biológicos,	es	necesario	medir	el	pH,	lo	que	se	hace	
con unos aparatos especiales llamados pH metros	 (de	 su	
nombre en inglés pH meter)	o	medidor	de	pH. El pH metro 
se basa en la medida de la diferencia de potencial eléctrico 
entre	dos	electrodos:	uno	de	referencia	y	otro	sensible	a	
la concentración de protones, introducido en la disolución 
cuyo	pH	se	desea	medir.
De	una	manera	aproximada,	puede	conocerse	el	pH	
de	 una	 disolución	 utilizando	 indicadores,	 que	 son	 diso-
luciones	 de	 ciertos	 colorantes	 orgánicos	 complejos	 cuyo	
color	 cambia	 con	 el	 pH	del	medio	 en	que	 se	 encuentren.	
Los	indicadores	son	ácidos	o	bases	débiles	que	se	caracte-
rizan	por	tener	distinto	color,	uno	para	el	ácido	y	otro	para	
la base conjugada. 
Considere	como	ejemplo	el	anaranjado	de	metilo	que	
es un indicador del tipo ácido débil. Como su molécula es 
muy	compleja	se	representará	por	HIn. La molécula tiene 
color	rojo	mientras	que	su	base	conjugada,	el ion In-, es de 
color	amarillo.	En	disolución	se	establece	el	equilibrio:
  InH + H2O        In- + H3O+			(9)
Como	 coexisten	 las	 dos	 especies	 químicas	 (roja	 y	
amarilla),	 resulta	 el	 color	 naranja	 propio	 del	 indicador.	
Ahora bien, en disoluciones ácidas, al ser grande la concen-
tración	de	protones,	el	equilibrio	anterior	está	muy	despla-
zado	hacia	la	izquierda	y	el	indicador	tendrá	color	rojo	y,	si	
le añade una base al medio, reaccionará con los protones 
reduciéndose	su	concentración,	por	lo	que	el	equilibrio	se	




Las	 volumetrías	 o	 valoraciones	 ácido-base	 tienen	




darización, disolución, indicador de pH.
Situación problémica. 
Cuando	 se	 inicia	 una	 valoración,	 el	 pH	de	 la	 diso-
lución del matraz será ácido. Conforme se añade la base 
desde	 la	bureta,	 el	 pH	de	 la	mezcla	debe	 aumentar,	muy	




(viraje)	 del	 indicador	 (punto	 final	 de	 la	 valoración),	 que	
informa del momento cuando se debe tomar la medida 
experimental	del	volumen	consumido	en	la	valoración.
Si	 se	 continúa	 añadiendo	 reactivo,	 el	 pH	 sigue	
aumentando	bruscamente.	La	acumulación	de	un	exceso	




1,	 donde	 además,	 se	 incluyen	 los	 indicadores	más	habi-
tuales	señalando	el	intervalo	de	pH	en	el	que	se	produce	
el cambio de color. En este primer caso, el punto de 
equivalencia	coincide	con	el	de	neutralización	(pH=7)	y	






ácido	 (pH	bajos)	cuando	disminuye	 la	 fuerza	del	ácido	y,	












Materiales, equipos y reactivos.
Vaso de precipitados, montaje para titulación, matraz 




sódico,	 vinagre	 blanco,	 acetato	 sódico,	 otros	 indicadores	
ácido	–	base	(rojo	de	metilo,	naranja	de	metilo,	azul	de	bromo-
timol),	col	lombarda	(repollo	morado)	y	agua	destilada.
Experimentación con variables abiertas.
Etapa	1:	Preparación	de	un	indicador	orgánico	y	utili-









Ácido acético 0,1 M










con	 10	mL	 de	 las	 soluciones	 preparadas	 y	 añadir	 a	 cada	
tubo	tres	gotas	de	un	indicador	(según	las	instrucciones	del	
docente).	Registrar	las	coloraciones	que	se	producen.	Repe-
tir la misma operación con los otros indicadores disponi-
bles comprobando la siguiente tabla.
Tabla 1. Patrones de comparación de indicadores 
de pH y su rango de variación [5].
Disolución 1 2 3 4 5 6 7 8 Intervalo	de pH 
pH 1 2 3,8 4,8 5,8 7 8,75 12
Fenolftaleína         8,2 a 10
Naranja de 
metilo         3,2 a 4,4
Rojo de 
metilo         4,2 a 6,3
Azul de 
bromotimol         6,0 a 7,6
Col lombarda         3,2 a 4,8 - 7,4 a 9,1
Papel 
indicador          3 a 11
Etapa 2: Valoración o estandarización de una disolu-
ción	de	hidróxido	de	sodio	(NaOH).
La	 valoración	 de	 las	 disoluciones	 se	 realiza	 frente	
a	 determinadas	 sustancias	 que	 se	 denominan	 patrones.	
Dichos	patrones	son	disoluciones	de	sustancias	muy	puras	
de concentración perfectamente conocida.
50
Inicio
Se	 preparará	 una	 disolución	 0,1	 M	 de	 hidróxido	
sódico para utilizarla como patrón. Es preciso conocer 
la	concentración,	para	ello,	se	debe	pesar	exactamente	la	
cantidad	necesaria	de	NaOH	para	el	volumen	del	matraz	
aforado	 del	 que	 se	 dispone.	 Hay	 que	 recordar	 que	 el	
hidróxido	 sódico	 debe	 ser	 pesado	 rápidamente	 porque	
absorbe	 humedad,	 y	 que	 al	 preparar	 la	 disolución	 es	
conveniente	enjuagar	todo	el	material	utilizado	tres	veces	
uniendo	las	aguas	de	lavado	a	la	disolución	y	aforando	bien	
el matraz. Registre los datos.
El	 ácido	 clorhídrico	 se	 vende	en	 el	 comercio,	 para	






debe añadir en cada uno 10 mL de la disolución del ácido 
y	 dos	 gotas	 de	 fenolftaleína	 o	 del	 indicador	 de	 repollo	
morado.
Por otra parte, llenar una bureta de 25 mL con la 
disolución	 de	 hidróxido	 sódico	 preparada.	 El	 hidróxido	
sódico	 se	 va	 adicionando	 desde	 la	 bureta	 gota	 a	 gota	 y	
agitando.	El	punto	final	de	la	valoración	se	detectará	por	

















acético.	 Se	 asumirá	 que	 toda	 la	 acidez	 del	 vinagre	 es	
debida	al	ácido	acético	que	contiene.	Con	una	pipeta	se	
toman	5	mL	de	vinagre	comercial	blanco	y	se	diluyen	en	




y	 se	 valora	 frente	 a	 la	 disolución	 de	NaOH	 preparada	
anteriormente,	siguiendo	el	mismo	procedimiento	que	
en la Etapa 1.
Con	los	datos	obtenidos	del	volumen	gastado,	 la	




zumo	 (de	 limón	o	naranja,	por	ejemplo)	 se	procedería	
de	la	misma	manera,	y	sólo	habría	que	tener	en	cuenta	











tran los resultados de la práctica:







Determinar la concentración de la disolución 
patrón	de	hidróxido	sódico	estandarizada	utilizando	la	
ecuación:
		 VaNa	=		VbNb		 	 (8)
Y	teniendo	en	cuenta	que	en	este	caso	la	molaridad	
coincide con la Normalidad, entonces la Molaridad estan-
darizada del NaOH es _______.





















en	 términos	 de	 molaridad.	 Explique	 bien	 los	
cálculos	o	aproximaciones	que	deba	hacer.
2. Investigar	los	cambios	de	color	y	los	intervalos	
de	 viraje	 de	 pH	 de	 los	 indicadores	 utilizados	
en	 la	primera	parte	de	 esta	práctica	 y	 compa-
rarla con los resultados obtenidos en la Tabla 




3. Utilizando	 sólo	un	 indicador	 ¿se	puede	 asegurar	
si	 la	 disolución	 es	 ácida	 o	 básica?	 Justifique	 su	
respuesta.














• Agua del mar
• Lejía
7. Investigue	en	la	bibliografía	el	porcentaje	de	ácido	
acético	 que	 tiene	 el	 vinagre	 comercial	 y	 compá-





Sales de ácidos ternarios todos los días [2].
Puede haber encontrado algunas sales de ácidos terna-
rios	 sin	 que	 se	 haya	 enterado;	 por	 ejemplo,	 puede	 ingerir	
hierro	en	forma	de	sulfato	de	hierro	(II),	FeSO4, o de fosfato de 
hierro	(II),	Fe3	(PO4)2,	en	los	cereales	y	en	el	pan	que	ingiere	
en	el	desayuno;	el	calcio	de	estos	alimentos	suele	agregarse	en	
forma de carbonato de calcio: CaCO3.	Las	frutas	y	los	vegetales	
conservan	su	frescura	porque	les	han	aplicado	sulfito	de	sodio,	
Na2SO3,	y	sulfito	ácido	de	sodio,	NaHSO3. En los restaurantes 
también	se	utilizan	ambos	sulfitos	para	mantener	las	barras	
de ensaladas más apetitosas. El color rojo de la carne fresca se 
conserva	por	mucho	más	tiempo	mediante	los	aditivos	nitrato	
de sodio, NaNO3,	y	nitrito	de	sodio,	NaNO2; el fosfato de sodio, 
Na3PO4,	 se	usa	para	evitar	 el	 sabor	de	 los	 iones	metálicos	y	
controlar la acidez de algunos productos enlatados. 
Muchas sales de ácidos ternarios se emplean en la medi-
cina. El carbonato de litio, Li2CO3,	 se	 ha	 utilizado	 con	 éxito	
para	combatir	el	retraso	mental	severo.	El	carbonato	de	litio	
también	se	ha	utilizado	en	el	 tratamiento	de	manías,	depre-
siones,	 alcoholismo	 y	 esquizofrenia.	 El	 sulfato	 de	magnesio,	
MgSO4,	 a	 veces	 ayuda	 a	 prevenir	 las	 convulsiones	 durante	
el	embarazo,	así	como	para	reducir	la	solubilidad	del	sulfato	
de	 bario	 tóxico	 en	 preparaciones	 administrativas	 en	 forma	
interna	antes	de	tomar	placas	de	rayos	X	del	tacto	gastroin-
testinal.
Otras	 sales	 que	 puede	 encontrar	 en	 el	 hogar	 son	
el clorato de potasio, KClO3, en los cerrillos como agente 
oxidante	y	 fuente	de	oxígeno;	el	hipoclorito	de	sodio,	NaClO,	
en	blanqueadores	y	preparaciones	para	eliminar	el	moho;	y	el	






calcio, CaSO4.	 Los	 fuegos	 artificiales	 toman	 sus	 colores	
brillantes	por	 las	 sales	 como	nitrato	del	bario,	Ba(NO3)2, 




el carbonato ácido de sodio, NaHCO3,	y	el	carbonato	ácido	





3. Ya	 que	 se	 mencionan	 los	 cereales,	 ¿sabe	 por	 qué	







5. ¿Qué	otro	 uso	 común	para	 el	 ser	 humano	 tiene	 el	
carbonato	de	calcio?
6. Los	fuegos	artificiales	suelen	ser	un	hermoso	espec-





Los indicadores ácido-base [6].
Para	 llevar	a	 cabo	una	 reacción	de	neutralización	
es	 necesario	 contar	 con	métodos	 seguros	 que	 permitan	
distinguir	qué	sustancias	son	ácidas	y	cuáles	son	básicas.	
Esto	 resulta	 sencillo	 porque	 afortunadamente	 existen	





son tiras de papel impregnadas con sustancias indicado-
ras,	como	las	señaladas	en	la	tabla,	e	indican	el	valor	apro-
ximado	del	pH	de	la	sustancia.
	 En	 el	 laboratorio	 se	 pueden	 encontrar	 varios	
compuestos	químicos	que	sirven	tanto	para	tener	una	idea	
del	pH	de	las	disoluciones	con	que	se	trabaja,	como	para	
detectar si el pH cambia. Algunos ejemplos de sustancias 
indicadoras se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 2. Ejemplo de indicadores de pH [6].






bromofenol Amarillo Azul 3 - 4.6
Fenolftaleína Transparente Morado 8 - 9.5
Rojo fenol Amarillo Rojo 6.8 - 8.2
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Pero los indicadores ácido-base no son sólo 
sustancias	con	nombres	extraños	que	cambian	de	color	
cuando	el	pH	varía.	También	se	encuentran	en	los	luga-
res más inesperados, como en las plantas. Por ejemplo, el 
color	del	extracto	de	las	hojas	de	la	planta	del	té	cambian	
de la siguiente forma:
Hojas de la 
planta del té
pH ácido pH básico
Café claro Café oscuro
Con un indicador como éste, sólo se puede conocer 
si la disolución es ácida o básica, pero no indica cuál es 
el	valor	del	pH.	Sin	embargo,	otros	indicadores	naturales	
como el tornasol, presentan colores distintos a lo largo 
de la escala de pH.
Preguntas de análisis:
1. ¿Cuál	es	la	idea	principal	del	texto?
2. ¿Qué	 otras	 fuentes	 de	 indicadores	 de	 origen	
vegetal	 conoce?	 Mencione	 por	 lo	 menos	 dos	







 Neutralizando los ácidos en nuestro cuerpo [6].
Las sales




Los compuestos iónicos formados en una reac-
ción de neutralización reciben el nombre de sales. De 
esta	forma,	la	ecuación	química	general	que	representa	
la reacción de neutralización es la siguiente:
Ácido fuerte + base fuerte  	 sal	+	agua		 (10)
 HBr(ac) + KOH(ac)   KBr(ac) + H2O(l)		(11)
Para formar las sales en una reacción de neutrali-
zación, se une el anión del ácido con el catión de la base. 
El agua se produce al juntarse los iones H+	que	propor-




  NaOH(s) + HCl(ac)  
  Na+ + OH- + H+ + Cl-   









	 Cuando	 se	 sufre	 de	 acidez	 estomacal,	 el	 exceso	
de ácido puede ser neutralizado con una base. Por ejem-
plo,	el	“antiácido”	conocido	como	leche	de	magnesia	es	
una	 disolución	 de	 hidróxido	 de	 magnesio	 (Mg(OH)2)	
que	 reacciona	 con	 el	 ácido	 clorhídrico	 estomacal	 de	 la	
siguiente manera:
Mg(OH)2(ac) + 2HCl(ac)  MgCl2(ac) + 2H2O(l)		 (13)
La	sal	que	se	forma,	el	cloruro	de	magnesio	(MgCI2),	
es	menos	irritante	que	el	ácido	clorhídrico.
Cuando se emplea el bicarbonato de sodio 
(NaHCO3)	para	combatir	la	acidez	estomacal,	la	reacción	
de neutralización es la siguiente:
NaHCO3(s) + HCl(ac)  NaCl(ac) + H2O(l) + CO2(g)		 (14)
La	sal	que	se	forma	en	esta	reacción	es	el	inofen-
sivo	cloruro	de	sodio	 (NaCI),	 sin	embargo,	 la	 formación	













EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS N°1
1. Determinar	los	números	de	oxidación	de	los	elemen-











2. Balancear	 por	 el	 método	 óxido	 –	 reducción	 las	
siguientes	 ecuaciones	 químicas,	 determinando	 el	
agente	oxidante,	el	agente	reductor	y	el	tipo	de	reac-
ción:
HCl + KMnO4  KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O		 (15)
Al2O3 + C + Cl2  CO + AlCl3		 	 (16)
HNO3 + KI + HCl  I2 + N2 + KCl + H2O		 (17)
3. En	la	obtención	del	oxígeno	en	el	laboratorio,	según	
la siguiente ecuación:
  KClO3  KCl + O2		 	 (18)
a. Se gastaron 50 g de KClO3,	 ¿qué	 cantidad	 de	
oxígeno	se	produce?_________.	











c. ¿Cuántos	 mililitros	 de	 ácido	 fórmico	 o	 meta-
noico	1	M	habrá	que	tomar	para	preparar	100	
mL	de	la	disolución	original?
5. Complete el siguiente cuadro teniendo como base 
2 litros de solución:













1. Fórmula donde se indican los electrones de 
valencia.
2. Enlace	 covalente	 donde	 un	 átomo	 queda	
parcialmente con carga eléctrica.









7. Manera de representar un compuesto.
8. Autor	de	la	ley	de	la	conservación	de	la	mate-
ria.
9. Unión de átomos diferentes o iguales.
Verticales





3. Clase	 de	 enlace	 donde	 los	 electrones	 que	 se	
comparten son aportados por un sólo átomo.
4. Átomo	con	carga	eléctrica	(inv.).
5. Forma	de	representar	una	reacción	química.	
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5. Solución amortiguadora ácida o tampón 
ácido
Objetivo general: 
Preparar una solución amortiguadora, tampón o 
búfer	con	pH	ácido.
Objetivos específicos:
1. Aprender a realizar los cálculos matemáticos para 
preparar una solución tampón ácida con un pH 
determinado.
2. Verificar	 la	 acción	 de	 una	 solución	 tampón	 para	
mantener	el	pH	estable	cuando	se	añade	reactivo.
Información básica. 
Las soluciones amortiguadoras son soluciones de 
ácidos	(HA)	o	bases	débiles	con	sus	sales	(NaA)	de	estos	
electrolitos	que	tienen	un	ion	común	y	poseen	la	propiedad	





Ecuación de Henderson-Hasselbalch: concepto de pK.
Frecuentemente se utiliza la ecuación de Hender-
son-Hasselbalch para el cálculo del pH en soluciones 
amortiguadoras.	 Sin	 embargo,	 debe	 aclararse	 que	 esta	
ecuación	no	 es	 aplicable	 en	 todos	 los	 casos,	 ya	que	para	
su deducción se realiza una serie de suposiciones. 
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Esta ecuación suele proporcionar resultados incorrectos 





Para la disociación de un ácido débil la ecuación es:
  HA  H+ + A-		 	 (19)
Ka	= [H
+] [A-], de donde [H+]	=	Ka [HA]	=	[H+]	=	Ka [Ácido]






y	 aplicando	 las	 propiedades	 de	 los	 logaritmos,	 se	
obtiene la ecuación de Henderson-Hasselbalch:
			 pH	=	pK	+	log	   [Sal] 	 (20)
                  [Ácido]










  [H+]	=	Ka [Ácido]		 	 (21)
         [Sal]
Ka	es	un	valor	constante	(obtenido	de	tablas)	y	si	se	




sal, a partir de las siguientes relaciones:
	pH	=	-	log	[H+] 	[H+]	=	10-pH		 	 (22)
Reemplazando: 
[H+]	=		[Ácido] 	[Sal]	=	[Ácido]Ka		 (23)
 Ka  [Sal]           [H+]
Para obtener los Gramos de la sal:
	g	=	[Sal]	x	V(L)	x	p.m.	(peso	molecular)		 (24)
Cada	vez	que	se	adiciona	cierto	número	de	moles	








Si estas mismas moles de ácido fuerte se agregan 
al	agua,	el	pH	cambiaría	bruscamente.	Las	disoluciones	
amortiguadoras	 o	 tampones	 son	 muy	 importantes	 en	
los	 sistemas	químicos	 y	biológicos.	 El	 pH	en	 el	 cuerpo	
humano	varía	mucho	de	un	 fluido	a	otro;	por	ejemplo,	




balance de la presión osmótica se mantienen gracias a 
las disoluciones. Una disolución amortiguadora debe 
contener	 una	 concentración	 relativamente	 grande	 de	
ácido para reaccionar con lo iones OH-	que	se	añadan,	y	
también, debe contener una concentración semejante de 
base	para	que	reaccione	con	la	cantidad	de	iones	H+	que	
se añadan [7]. 
Además,	 los	 componentes	 ácidos	 y	 básicos	 del	
amortiguador no deben consumirse el uno al otro en 
una	reacción	de	neutralización.	Estos	requerimientos	se	




Palabras claves: solución amortiguadoras ácida, 

















Materiales, equipos y reactivos:






Paso 1 Preparar en el matraz una  solución 
del ácido asignado al 0,1 M.
Paso 2 Tome	en	un	beaker	50	mL	de	solu-
ción	del	ácido	asignado	y	calcule	 la	
cantidad	 de	 la	 respectiva	 sal	 que	
debe agregar para obtener una 







destilada	 (muestra	 control).	Mida	 el	
pH	y	regístrelo.















1. Anote todos los cálculos realizados para preparar 
las	soluciones	y	todas	sus	observaciones	de	pH.	




3. Se	 quiere	 preparar	 una	 solución	 tampón	 ácida	 de	
CH3COOH	y	CH3COONa	cuyo	pH	debe	ser	5.0.	¿Qué	
valores	de	concentración	pueden	tener	las	solucio-
nes	 empleadas?	 (Determine	 al	 menos	 2	 pares	 de	
concentraciones	para	el	ácido	y	la	sal).
4. Investigue	aplicaciones	prácticas	 (ejemplos)	de	 las	
soluciones	 amortiguadoras	 o	 tampones	 y	 3	 pare-
jas	de	ácido	o	base	(diferentes	a	las	vistas)	con	sus	
respectivas	 sales	 que	 puedan	 ser	 utilizadas	 para	
preparar soluciones amortiguadoras.
6. Solución amortiguadora básica o Tampón 
básico
Objetivo general: 
Preparar una solución amortiguadora, tampón o 
búfer	con	pH	básico.
Objetivos específicos:
1. Aprender a realizar los cálculos matemáticos para 
preparar una solución tampón básica con un pH 
determinado.




cuya	 concentración	 de	 hidrogeniones	 varía	muy	 poco	 al	
añadirles ácidos o bases fuertes. El objeto de su empleo, 
tanto	 en	 técnicas	 de	 laboratorio	 como	 en	 la	 finalidad	
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funcional del plasma, es precisamente impedir o amorti-
guar	 las	 variaciones	de	pH	y,	 por	 eso,	 suele	decirse	que	
sirven	para	mantener	constante	el	pH.	Los	más	sencillos	
están formados por mezclas binarias de un ácido débil 





La	 aplicación	 más	 importante	 de	 esta	 teoría	 de	
los amortiguadores es para los sistemas biológicos. Para 
dar una idea de la importancia de los amortiguadores de 
la	 sangre,	 recordemos	 que	 la	 concentración	 de	 hidroge-
niones	 del	 agua	 pura	 experimenta	 una	 elevación	 inme-
diata	cuando	se	añade	una	mínima	cantidad	de	un	ácido	
cualquiera	y	 crece	paralelamente	a	 la	 cantidad	de	ácido	
añadido.	No	ocurre	así	en	la	sangre,	que	admite	cantida-
des	 del	 mismo	 ácido	 notablemente	 mayores,	 sin	 que	 la	
concentración de hidrogeniones aumente de una manera 
apreciable [8].
Si por alguna razón los sistemas amortiguadores 
no funcionan de manera adecuada, se puede presentar 
una	acidosis	(pH	<7,35)	o	alcalosis	(pH	>7,45)	como	conse-
cuencias de alteraciones respiratorias o metabólicas. 




que	el	CO2 se difunde de la sangre a los pulmones afec-




Pero las soluciones amortiguadoras no sólo tienen 
importancia biológica sino también ambiental. La capaci-




 La utilidad de las mezclas amortiguadoras estriba 
precisamente en la posibilidad de mantener la concentra-
ción	de	 iones	hidrógeno	dentro	de	 límites	 estrechos,	 que	
con	razón	pueden	considerarse	invariables.	El	pH	se	puede	
mantener	 muy	 aproximadamente	 al	 nivel	 que	 convenga	
escogiendo las mezclas adecuadas. Por ejemplo, con un 
determinado amortiguador, el pH de una cierta reacción 
puede	ser	3,	y	con	otro	amortiguador,	la	misma	reacción	se	
puede estudiar a pH 8 [8].
Para el caso de una solución tampón básica:
 BOH  B+ + OH- 
se	debe	considerar	 la	siguiente	expresión	obtenida	
de forma análoga a la de la solución tampón ácida:
Kb	=	[B+][OH-]  [OH-]	=	Kb[BOH]	=	Kb[Base]  [OH-]=	[Base]







Palabras claves: solución amortiguadora, pH, pOH, 
base débil, ácido conjugado.
Situación problémica. 
Sistemas reguladores en el agua [8]. Entre los facto-





ticas geológicas de la región.
El principal amortiguador natural en el agua es el ion 
bicarbonato.	Dado	que	la	capacidad	amortiguadora	de	una	
solución es proporcional a la concentración del amortigua-
dor,	¿de	qué	dependerá	la	susceptibilidad	del	agua	a	acidifi-
carse?
En el agua, la fuente más importante del ion bicarbo-
nato es la piedra caliza o carbonato de calcio, CaCO3, la cual 
reacciona con los iones hidronio de acuerdo con la siguiente 
ecuación:
CaCO3(s) +H3O+(ac)  HCO3-(ac) + Ca2+(ac)
Los	 lagos	 en	 cuyo	 fondo	 abunda	 la	 piedra	 caliza	
presentan	 concentraciones	 relativamente	 elevadas	 de	
bicarbonato	 disuelto.	 ¿Qué	 tan	 susceptibles	 serán	 estos	
lagos	a	la	acidificación?	Y,	¿qué	pasará	con	la	acidez	en	lagos	
que	contienen	granito,	piedra	arenosa,	grava	y	otros	tipos	




Materiales, equipos y reactivos:
Beakers	 de	 250	 mL	 (2),	 beaker	 de	 100	 mL,	 1	
vidrio	reloj,	matraces	(según	los	volúmenes	a	preparar),	
espátulas,	varilla	de	agitación,	balanza	digital	y	medi-





Experimentación con variables abiertas.
Realizar los cálculos para preparar en los matra-
ces	 asignados	 los	 volúmenes	de	 las	 soluciones	 requeri-
das, todas con concentración 0,1 M. 
Tome	en	un	beaker	50	mL	de	solución	de	la	base	
asignada	y	calcule	la	cantidad	de	la	respectiva	sal	que	
debe agregar para obtener una solución tampón con 
pH=10;	mézclelos.	Ésta	es	la	solución	amortiguadora,	
rotúlela.	 Mida	 el	 pH	 y	 registre	 sus	 observaciones.	
En	otro	beaker	tome	50	mL	de	agua	destilada,	como	
solución	control;	mida	el	pH	y	regístrelo.
Verifique	 la	 acción	 de	 la	 solución	 tampón	
















1. ¿Cómo	 explicaría	 los	 datos	 de	 pH	 registrados?	
¿Qué	ocurrió	en	cada	caso?	Explique.
2. Resuelva:	 Se	 quiere	 preparar	 una	 solución	
tampón básica de NH3	y	NH4Cl	cuyo	pH	debe	ser	
10.	¿Qué	valores	de	concentración	pueden	tener	
las	 soluciones	 empleadas?	 Determine	 al	 menos	
2	pares	de	concentraciones	para	la	base	y	la	sal.	
¿Qué	volumen	de	cada	solución	se	debe	mezclar?	







7. Electrólisis: Celda electrolítica
Objetivo general: 




2. Determinar la cantidad de material depositado en 
el cátodo de la celda.
3. Relacionar la cantidad depositada con la intensi-
dad	 de	 la	 corriente	 suministrada	 y	 el	 tiempo	 de	







das	en	una	 solución	de	 sulfato	de	 cobre	y	 conectadas	a	
los terminales opuestos de un generador eléctrico. En la 
cinta	de	cobre	conectada	a	la	terminal	negativa	se	da	la	
reacción de reducción:





El Cu metálico formado se deposita sobre la cinta, 
mientras	que	en	la	conectada	a	la	terminal	positiva	se	da	
la	reacción	de	oxidación:
  Cu0  Cu++ + 2e-		 (26)
El	Cu	metálico	se	disuelve	pasando	a	 la	solución.	
El electrodo donde ocurre la reducción se llama cátodo, 
mientras	 que	 el	 ánodo	 es	 el	 electrodo	donde	 ocurre	 la	
oxidación.	El	peso	o	el	número	de	moles	de	metal	que	se	
deposita	o	que	se	disuelve	en	un	electrodo	es	función	de	





Un mol de electrones tiene una carga eléctrica 




Como la cantidad de carga entregada a una celda es igual 
a la intensidad de la corriente en amperios multiplicada 
por el tiempo en segundos, conocidos estos parámetros 
podemos calcular la cantidad de metal depositado o 
disuelto en los electrodos de la celda durante ese tiempo 
de operación [9].




dica es la siguiente:
M+3(ac) + 3e-  M(s)		 	 	 (27)
1. Las	moles	de	metal,	M(s),	que	se	depositan	en	el	
cátodo son:
	a)	0,03	 b)	3,0	 	 c)	1,0	 	 d)	1,5	








de metal depositado será:
	a)	3,21	g	 b)	321	g	 c)	9107	g	 d)	86,4
Materiales, equipos y reactivos.
Laminillas	 de	 cobre,	 zinc,	 aluminio	 o	 grafito,	
monedas	de	cualquier	denominación,	una	pila	de	9	voltios	
o superior, alambre conductor con terminales para cone-
xión,	 beaker	 de	 200	 mL,	 soluciones	 de	 CuSO4,	 ZnSO4, 
Al2(SO4)3	y	balanza	analítica.
Experimentación con variables abiertas.
1. Proponga al tutor el montaje de una celda electro-
lítica	con	los	elementos	a	su	disposición.	
2. Si	 se	 aprueba,	 constrúyala	 y	 hágala	 funcionar	
durante todo el tiempo disponible para la práctica. 
Por	 lo	 menos	 1	 h	 (para	 mejores	 observaciones).	
Pese	la	laminilla	o	moneda	que	decidió	usar	como	
cátodo	 antes	 y	 después	 de	 finalizado	 el	 proceso.	











en g Peso	final	en	g Amperios
Tiempo 
de 
operaciónCátodo Ánodo Cátodo Ánodo
Reacción catódica: ________________________________
Reacción anódica: ________________________________
F, transferidos: _______ 
Moles de metal depositadas en el cátodo: ______
Preguntas de evaluación.





ingeniería	del	medio	 ambiente,	 como	por	 ejemplo	











Comprobar el efecto de las concentraciones de las 
formas	iónicas	sobre	el	voltaje	de	la	celda.
Información básica. 













puente salino entre los recipientes donde se dan las semi-
rreacciones	(Fig.	4).	Ejemplos	de	celdas	galvánicas	son	las	
baterías	para	vehículos	a	motor,	las	baterías	para	linternas,	
celulares, radios transistores, etc [9].
El	 voltaje	 a	 través	 de	 los	 electrodos	 de	 una	 celda	
galvánica	se	llama	voltaje	de	la	celda	o	potencial	de	la	celda.	







  E	=	E°	_		0,0592V log Q			 (28)













La	 Fig.	 4	 muestra	 la	 celda	 galvánica,	 Zn/Zn++//
Cu++/Cu,	 construida	 por	 un	 electrodo	 de	 zinc	 que	 está	
formado	por	una	varilla	de	zinc	sumergida	en	una	solu-
ción	 de	 sulfato	 de	 zinc	 1,0	M,	 y	 un	 electrodo	 de	 cobre,	
formado	por	una	varilla	de	cobre	sumergida	en	una	solu-
ción de sulfato de cobre 1,0 M. Los electrodos se conectan 
a	un	voltímetro	que	mide	una	caída	de	voltaje	de	1,1	vol	
cuando el circuito se cierra con un puente salino de KCl. 
La	aguja	del	voltímetro	indica	que	el	flujo	de	electrones	
va	del	electrodo	de	Zn	hacia	el	de	Cu.








Materiales, equipos y reactivos:
Varillas	de	cobre,	aluminio	y	zinc;	alambre	conduc-
tor	con	terminales	para	conexión;	voltímetro;	2	beakers	de	
250 mL; tubo en U o cinta de papel absorbente; solución de 
Al2(SO4)3 1,0 M; solución de CuSO4 1,0 M; solución saturada 
de KCl ó NaCl.
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 Experimentación con variables abiertas.
1. Monte el sistema: solución de sulfato de aluminio, 
varilla	de	aluminio	||	sulfato	de	cobre,	varilla	de	cobre.
2. Lea	 y	 anote	 en	 su	 cuaderno	 el	 voltaje	 que	 produce	
esta celda.




















3. ¿Cómo	 influye	 el	 cambio	 de	 concentración	 en	 el	
voltaje	de	la	celda?
4. ¿Están	de	 acuerdo	 los	 resultados	obtenidos	 en	 la	
práctica	con	lo	que	predice	la	ecuación	de	Nernst?	
Justifique	su	respuesta.
9. Termoquímica: calor de una reacción
Objetivo general: 














reacción considerada, o, en un sentido más general, es 
igual	 al	 cambio	de	 entalpía	del	 sistema	 cuando	 la	 reac-






tados	 y	 valores,	 se	 ha	 hecho	 necesario	 definir	 un	 calor	
estándar	 de	 reacción	 que	 puede	 ser	 considerado	 como	
una	propiedad	característica	de	la	reacción	y	a	partir	de	





Palabras claves: termodinámica,	 termoquímica,	
entalpía,	liberación	de	energía.
Situaciones problémicas. 
La neutralización de soluciones acuosas diluidas 
de un ácido por medio de una solución acuosa diluida de 
una	 base	 es	 un	 tipo	 particular	 de	 reacción	 química;	 es	
una reacción de neutralización. La neutralización de una 
solución acuosa de HCl con una solución de NaOH puede 
ser representada por la siguiente ecuación: 
HCl(ac) + NaOH(ac)  NaCl(ac) + H2O(l)			 (29)
El	 calor	 de	 reacción	 ΔHº25°C	 puede	 calcularse	 a	










Determine el calor estándar de reacción para la 
ecuación	anterior	(29)	a	25°	C.	
Materiales, equipos y reactivos: 






Experimentación con variables abiertas.
Pese	80	g	de	agua	en	un	beaker	utilizando	la	balanza	
granataria.	 Luego	pese	0,5	 g	de	 zinc	 y	 resérvelo.	Una	el	
termómetro	 con	 el	 tubo	 de	 ensayo	 utilizando	 la	 cinta	 y	
cuidando	de	que	el	bulbo	quede	lo	más	cerca	posible	a	las	
paredes	 del	 tubo	 sin	 que	 sobresalga	 del	 fondo,	 después	
introdúzcalos	 dentro	 del	 beaker	 con	 agua	 cuidando	 de	
que	no	toquen	el	 fondo	ni	 las	paredes;	mida	 la	tempera-
tura	inicial	del	agua	y	regístrela.	Añada	el	zinc	en	el	tubo	
de	ensayo	y	 luego	agregue	CON	CUIDADO,	por	 las	pare-



















































6. Investigue:	 ¿cuál	 es	 la	 importancia	 de	 conocer	 el	
calor	de	una	reacción?	¿Para	qué	se	podría	utilizar?	
Explique.
10. Desplazamiento del equilibrio por variación 
de la concentración: principio de Le Châtelier.
Objetivo general: 
Aplicar el principio de Le Châtelier sobre el despla-
zamiento	del	equilibrio.
Objetivos específicos: 








en	 consecuencia,	 hay	 condiciones	 de	 concentración	 y	
temperatura	 bajo	 las	 cuales	 reaccionantes	 y	 productos	
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coexisten	 en	 equilibrio,	 es	 decir,	 no	hay	 conversión	neta	
de reaccionantes a productos ni de productos a reaccio-
nantes.	Las	propiedades	observables	o	macroscópicas	de	
un	 sistema	 en	 equilibrio	 no	 cambian	 con	 el	 tiempo.	 Sin	










tos	 a	 reaccionantes.	 En	 general,	 la	 velocidad	 de	 reacción	
disminuye	 a	medida	 que	 la	 concentración	 de	 reaccionan-
tes	disminuye,	así	que,	a	medida	que	 los	 reaccionantes	se	
convierten	 en	productos,	 la	 velocidad	de	 reacción	directa	
disminuye,	mientras	 que	 la	 velocidad	de	 reacción	 inversa	
aumenta.	 Cuando	 las	 dos	 velocidades	 se	 igualen,	 la	 reac-
ción	neta	termina	y	una	concentración	constante,	tanto	de	
productos como de reaccionantes, se mantiene.
En	un	sistema	que	no	está	en	equilibrio,	el	hecho	de	
que	la	velocidad	de	reacción	directa	o	la	inversa	sea	mayor,	












nada usando el Principio de Le Châtelier, el cual establece 
que:	“si	un	sistema	en	equilibrio	perturbado	por	un	cambio	





ción en la cual se ha alcanzado.
Para la realización de esta práctica se llama la aten-
ción	sobre	la	capacidad	contaminante	de	varios	de	los	reac-
tivos	 utilizados.	 Su	 uso	 será	 de	 forma	 “transitoria”	 en	 la	
medida	en	que	se	puedan	 ir	 reemplazando	con	el	 tiempo	
por otras sustancias menos contaminantes. Por tal razón, 



















meno?	 ¿Cómo	se	 aplica	 el	principio	de	Le	Châtelier	 en	el	
fenómeno	observado?






sico, sulfocianuro potásico, cloruro de bario, cloruro de 
hierro	(III),	cloruro	de	cobalto	(II),	metanol	y	agua	desti-
lada.
Experimentación con variables abiertas.
Efecto de la concentración sobre el equilibrio
• Equilibrio	de	indicadores	ácido	base:
Una gran parte de los indicadores son ácidos o 
bases	 débiles	 cuya	 ecuación	 de	 disociación	 puede	 escri-
birse como:
  HIn + H2O  In- + H3O+		 (32)
En	el	 caso	de	 la	 fenolftaleína	 la	 forma	ácida	 (HIn)	
es	 incolora	 y	 a	 un	 pH	 de	 aproximadamente	 9	 cambia	 a	
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la forma básica (In-) de color rosa intenso. Con objeto de 
observar	 los	efectos	de	ácidos	y	bases	sobre	 indicadores,	






El	 ion	 cromato	 (de	 color	 amarillo)	 reacciona	 con	
protones	(provenientes	de	cualquier	ácido)	para	dar	el	ion	
dicromato	(de	color	naranja):
     2 CrO4-2 + 2 H+  Cr2O7-2  + H2O								(33)
Añadiendo	 una	 base	 a	 este	 equilibrio,	 se	 observa	







Entonces, se debe preparar una solución al 0,01 M de 
dicromato potásico en 10 mL de agua para todo un curso 





















(que	elimina	 los	H+),	 el	 equilibrio	 (33)	 se	desplazará	a	 la	
izquierda,	desapareciendo	los	iones	dicromato	que	pasarán	
a	cromato	de	nuevo.	Pero	entonces	el	equilibrio	(34),	según	
Le Châtelier, se desplaza hacia la derecha para eliminar el 
exceso	de	iones	CrO4-2	y	se	formará	de	nuevo	el	precipitado	
[10].
Por tanto, tomar 1 mL de la disolución de dicromato 
potásico preparada en el apartado anterior en un tubo de 
ensayo	y	añadir,	gota	a	gota,	hidróxido	sódico	0,1	M	hasta	
que	 cambie	 de	 color	 (amarillo	 por	 la	 presencia	 de	 iones	
CrO4-2).	Vierta	entonces	1	mL	de	una	disolución	de	cloruro	









La formación de este ion, de color rojo sangre, puede 
describirse	según	la	reacción:
Fe+3 + SCN-  Fe(SCN)+2 	 	 (35)
Poner	 en	 un	 vaso	 de	 precipitados	 3	 mL	 de	 KSCN	
(sulfocianuro	potásico)	0,01	M	y	3	mL	de	una	disolución	de	
cloruro férrico 0,01 M. Diluir esta mezcla con 20 ó 30 mL 
de agua con el objeto de disminuir la intensidad de color 
y	 poder	 observar	más	 fácilmente	 los	 cambios	 del	mismo	
(mezcla	para	todo	un	curso	de	laboratorio).
Preparar	 4	 tubos	 de	 ensayo,	 introduciendo	 en	 cada	
uno de ellos unos 1 mL de esta disolución. Añadir 1 mL 
(aproximadamente	20	gotas)	de	FeCl3	0,1	M	al	primero,	y	al	









Equilibrio del ion Co (II):
El complejo CoCl4-2	 es	 de	 color	 azul,	 mientras	 que	



















El	 cambio	 de	 color	 es	 reversible,	 y	 consecuente-
mente,	enfriando	la	disolución	bajo	el	chorro	de	agua	fría	
del	grifo	(introduciendo	la	parte	exterior	del	tubo),	se	recu-






























a los residuos peligrosos generados en esta práctica.
11. Cinética química: una reacción redox
Objetivo general: 
Verificar	 los	 factores	 que	 afectan	 la	 velocidad	 de	
una	reacción	química.
Objetivos específicos: 






La	 cinética	 química	 estudia	 las	 velocidades	 de	 las	
reacciones	 químicas	 y	 los	mecanismos	 por	 los	 cuáles	 se	
producen.	La	velocidad	de	una	reacción	química	es	la	rapi-
dez de formación de los productos debido al consumo de 












los diamantes. Por el contrario, algunas se producen en 
fracción	de	segundos,	como	una	explosión.	Otro	ejemplo	es	
el cambio de color del papel de los libros, en un principio 
amarillento	y	después	de	muchos	años	de	coloración	café,	
esta reacción se debe a la combustión lenta del papel:
	(C6H10O5)n	+	O2	→	CO2 + H2O		 	 (37)
Es	decir,	el	papel	se	quema	de	forma	lenta	y	espon-
tánea a temperatura ambiente, por lo tanto, si la reacción 
es	termodinámicamente	favorable,	puede	ocurrir,	aunque	
no	necesariamente	a	una	velocidad	observable.	







reacción:	 la	naturaleza	de	 los	reactivos,	 la	concentración	








Las	 pastillas	 efervescentes	 contienen	 bicarbonato	














Segunda parte: estado físico, naturaleza, concentra-
ción de los reactivos y la superficie de contacto. Llenar dos 
vasos	con	 la	misma	cantidad	de	agua	 fría.	Luego	 triturar	






Materiales, equipos y reactivos:












desarrollar esta práctica, anotar las propiedades organo-
lépticas de cada solución. Tomar 15 mL de la solución de 






sucesivamente.	 Agitar	 suavemente	 y	 tomar	 el	 tiempo	 de	
reacción	en	cada	tubo;	anotar	las	observaciones.	¿Cuál	tubo	
reaccionó	en	menor	tiempo	y	cuál	en	mayor?	¿Con	qué	fenó-
meno	 se	 asocian	 las	 observaciones?	 ¿Qué	 ocurriría	 si	 se	
aumenta	la	temperatura	al	primer	y	al	quinto	tubo?	Justifi-
que	las	respuestas.	



















































reacción en terminar. Organice los datos de la 
manera	más	clara	y	completa	posible.
2. ¿Qué	 factores	 influyen	 en	 la	 velocidad	 de	 una	
reacción?	Explique	cada	uno.
3. Con	 los	 datos	 recogidos	 en	 el	 laboratorio	 y	 la	
consulta	en	 textos,	 ¿se	podría	calcular	 la	veloci-
dad	 de	 esa	 reacción?	 Si	 es	 así,	 hágalo	 de	 forma	
clara.
4. Investigue	 qué	 tipo	 de	 reacción	 ocurre	 entre	 el	
ácido	oxálico	y	el	permanganato.	Escriba	la	ecua-











2. Determinar el efecto de los catalizadores biológicos 












res	 se	 hace	 precisamente	 para	 disminuir	 esa	 energía	 y	
propiciar	una	reacción	“más	rápida”.	Aunque	el	catalizador	
participa en la reacción no se tiene en cuenta en la ecuación 
balanceada,	pero	en	caso	de	que	reaccione,	se	regenerará	




La	 catálisis	 es	 una	 rama	 de	 la	 química	muy	 útil	
para	 el	 desarrollo	 de	 la	 industria	 química	 y	 farmacéu-
tica.	Cerca	del	90%	de	los	productos	químicos	manufac-
turados	 se	 obtienen	 mediante	 procesos	 que	 requieren	
el empleo de catalizadores por lo menos en una de sus 
etapas, además, los productos sintetizados mediante 
procesos	catalíticos	son	muy	variados,	tanto	en	su	natu-
raleza	química	como	en	la	cantidad	producida	y	su	coste	
por unidad de peso. Con frecuencia, las transformacio-
nes	 químicas	 presentan	 velocidades	 de	 reacción	 muy	
bajas,	a	menudo	inapreciables,	y	resultan	inviables	para	
una	producción	industrial,	salvo	que	se	utilice	un	catali-
zador adecuado. Por otra parte, el empleo de catalizado-
res	permite	 llevar	a	cabo	 las	reacciones	en	condiciones	
menos	enérgicas	(menor	presión	y	temperatura),	lo	que	






dor se encuentra en una fase diferente a la de los reacti-
vos.
Los catalizadores pueden ser sustancias orgá-
nicas o inorgánicas. Cuando son sustancias orgánicas 
reciben el nombre de enzimas o catalizadores biológicos, 
como	la	catalasa,	presente	en	 la	papa	y	 la	manzana.	En	
cuanto a los catalizadores inorgánicos, son usualmente 
metales	de	 transición	 (por	 ejemplo,	 platino	y	níquel)	 o	








Las	 reacciones	 enantioselectivas	 son	 de	 gran	
importancia en la industria farmacéutica debido a 
que	 los	seres	vivos	son	extremadamente	selectivos	en	






los guantes, el organismo también distingue los enan-
tiómeros,	y	así	un	mismo	producto,	como	el	aminoácido	
asparagina, proporciona sabor dulce cuando se toma el 





sabor amargo sabor dulce
H3N+ NH3+
Fig. 5. Enantiómeros de la asparagina [11].
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En la industria farmacéutica, uno de los aspectos 
más	 relevantes	 de	 la	 catálisis	 homogénea	 por	 complejos	
metálicos	es	que	permite	la	preparación	selectiva	de	uno	
u	 otro	 enantiómero,	 ya	 que	 los	 seres	 vivos	 usualmente	










atómica	 en	 reacciones	 químicas,	 unida	 a	 selectividades	
superiores	 del	 90%,	 permiten	 diseñar	 procesos	 de	 muy	
bajo	 impacto	 medioambiental,	 que	 es	 el	 objetivo	 de	 la	
moderna	“química	verde”.	En	ello,	los	catalizadores	quími-
cos,	 y	muy	 especialmente	 los	 catalizadores	homogéneos,	
desempeñan	una	función	excepcional	[11].
A	partir	de	 la	 información	anterior,	 ¿por	qué	 cree	
que	 son	útiles	 los	 catalizadores?	Con	 sus	palabras	 expli-
que	¿Cómo	aportan	estos	procesos	a	 la	 “química	verde”?	
¿Conoce	 algún	 catalizador	biológico	diferente	 al	mencio-
nado	en	la	información	básica?







Experimentación con variables abiertas.
Parte A: catalizadores biológicos o enzimas.
1. En	 3	 tubos	 de	 ensayo	 debidamente	 rotulados	
agregar	 cantidades	 diferentes	 (pequeñas)	 de	
cada una de las frutas o tubérculos seleccionados. 
Agregar a cada uno 3,0 mL de H2O2 con concen-
tración	fija	(usted	la	determinará)	y	dejar	reposar	
por	4	minutos.	Anotar	las	observaciones.	Realizar	
la	 misma	 experiencia	 con	 diferentes	 concentra-
ciones	para	el	agua	oxigenada.
2. Rotular	 otros	 3	 tubos	 de	 ensayo	 y	 adicionar	
aproximadamente	 2	 gramos	 de	 una	 las	 frutas	 o	





o tubérculo, pero con diferentes temperaturas, 
30°C	y	60°C,	por	ejemplo.	Registrar	 las	observa-
ciones.
Parte B: catalizadores inorgánicos.
1. En	 otros	 3	 tubos	 de	 ensayo	 (o	 más	 tubos	 si	 se	
desea)	 debidamente	 rotulados,	 agregar	 en	 cada	
uno 3,0 mL de H2O2 con diferentes concentraciones 
(usted	las	determinará),	y	adicionar	una	pequeña	
cantidad	 de	 dióxido	 de	 manganeso	 a	 cada	 uno.	










1. Tubo 2. Tubo 3. Tubo
Observaciones Observaciones Observaciones
Preguntas de evaluación: 






4. ¿Qué	 diferencias	 se	 pueden	 observar	 entre	 la	
acción	de	una	enzima	y	de	un	catalizador	químico?	
Hacer una lista si es posible.
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13. Manejo sostenible de los residuos generados: 
una aplicación de la química verde.
El	manejo	de	 los	 residuos	peligrosos	que	 se	 gene-
ran durante las prácticas habituales en un laboratorio de 
química	debe	ser	revisado	y	tenido	en	cuenta	por	ser	éste	
un	aspecto	 importante	en	el	compromiso	social	y	acadé-
mico con el desarrollo sostenible.
Como referente de este manual, la legislación colom-
biana	en	el	Decreto	1713	de	2013	define	residuo:
Es cualquier objeto, material, sustancia o 
elemento sólido, semisólido, líquido o gaseoso 
resultante del consumo o uso de un bien en 
actividades domésticas, industriales, comer-
ciales, institucionales o de servicios, que el 
generador abandona, rechaza o entrega y que 
es susceptible de aprovechamiento o transfor-
mación en un nuevo bien, con valor económico 
o de disposición final [12].
En	 un	 laboratorio	 de	 química	 es	 normal	 generar	
varios	 tipos	de	 residuos,	 la	mayoría	de	 los	 cuales	 tienen	
características	especiales.	Éstos	se	pueden	clasificar	según	
su	grado	de	descomposición	en	aprovechables	(reciclables	
y	 reutilizables)	 y	 no	 aprovechables	 (basura).	 Todo	 labo-
ratorio debe contar con canecas o recipientes adecuados 
para	los	residuos	sólidos	comunes	y	para	residuos	sólidos	
peligrosos.
Pero	 como	 no	 todos	 los	 residuos	 que	 se	 generan	






La legislación ambiental colombiana en el Art.3 de 
la	Ley	1252	de	2008	define	residuo	peligroso	como:	
Aquel residuo o desecho que por sus caracterís-
ticas corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables, infecciosas o radiactivas, puede 
causar riesgos, daños o efectos no deseados, 
directos e indirectos a la salud humana y el 
ambiente. Así mismo, se considerarán residuos 
peligrosos los empaques, envases y embalajes 
que estuvieron en contacto con ellos [13].
Los	RESPEL	no	deben	disponerse	de	forma	“conven-
cional”	 (por	 el	 desagüe	 o	 en	 canecas	 de	 residuos	 comu-
nes)	 porque	 se	 constituyen	 en	 contaminantes	 del	medio	




duos, no obstante, pueden diseñarse estrategias puntua-
les,	según	las	necesidades,	en	las	cuales	se	aplican	los	prin-
cipios	de	la	química	y	el	sentido	común.	
Se propone, en este manual, una estrategia para 
el	manejo	“in	situ”	de	algunos	de	 los	residuos	peligrosos	
generados al realizar prácticas académicas en el laborato-





mizar	 el	 volumen	de	 los	desechos,	 lo	 cual	 se	 logra	 redu-
ciendo	 la	 cantidad	 de	 reactivos	 utilizados	 en	 los	 experi-
mentos	o	prácticas	sin	que	se	pierda	el	carácter	científico	
y	creativo	de	las	mismas.	No	todos	los	desechos	son	igual-
mente peligrosos o se tratan de la misma manera, por lo 
tanto, es importante enseñarle al estudiante a poner los 




cia inocua para el medio ambiente. Se sugiere almacenar-
los	 en	 frascos	 o	 recipientes	 debidamente	 rotulados	 y	 en	
un	lugar	dispuesto	para	ello	en	el	laboratorio	hasta	que	se	
determine el curso de acción más apropiado [14].









• Ácidos y bases. Se	 refiere	 a	 residuos	 de	 ácidos	 y	 bases	
inorgánicas	y	sus	sales.	Éstos	se	deben	separar	en	unos	
contenedores	debidamente	rotulados	según	el	pH,	ácidos	





• Metales pesados y agentes oxidantes. Considerando la 
peligrosidad	de	éstos	y	su	difícil	manipulación,	en	estas	
prácticas	de	 laboratorio	 se	 limita	al	mínimo	posible	el	
uso	 de	 sustancias	 que	 los	 contengan.	 Los	 compuestos	
de	 cromo	 (cromato	 de	 potasio;	 dicromato	 de	 potasio),	
manganeso	(permanganato	de	potasio)	y	plomo	(nitrato	
de	plomo)	son	cancerígenos.	La	estrategia	en	este	caso	




• Compuestos orgánicos. Teniendo	en	cuenta	que	las	canti-
dades	de	solventes	que	se	utilizan	en	el	laboratorio	son	
pequeñas,	 se	 recomienda	 almacenarlos	 en	 recipientes	









Estas recomendaciones generales pueden ser 
modificadas	 o	 ampliadas	 según	 el	 criterio	 del	 docente	
encargado de la práctica, pero siempre contando con 
la	 participación	 del	 auxiliar	 del	 laboratorio	 y	 de	 los	
estudiantes como actores importantes en una acción 




Crear objetos con comportamiento deseado es posible [15].
Investigadores	de	la	Universidad	Rey	Juan	Carlos	
(URJC)	 junto	 con	 Disney	 Research	 Zurich	 presentan	
un	método	que	permite	replicar	el	comportamiento	de	
objetos deformables de cara a simular o incluso a fabri-
car	 otros	 nuevos	 a	 través	 de	modernas	 impresoras	 en	
3D. Las principales aplicaciones se encuentran en la 
animación,	videojuegos	e	 incluso	para	simulaciones	de	
entrenamiento médico.
Este trabajo introduce una serie de procesos de 
datos	para	diseñar	y	fabricar	materiales	con	un	compor-
tamiento deformable elegido. El proceso comienza con la 
evaluación	y	medida	de	las	propiedades	de	deformación	
de materiales base. Dados los materiales base o resinas, 
se combinan hasta conseguir un objeto con el compor-
tamiento deseado. Además, este trabajo demuestra el 
proceso	completo	de	diseño	y	fabricación	de	objetos	con	
complejos	y	heterogéneos	materiales,	usando	modernas	







Miguel	 Otaduy,	 Profesor	 e	 Investigador	 en	 el	 área	 de	
Arquitectura	de	Computadores	y	Ciencias	de	la	Compu-
tación	de	la	Universidad	Rey	Juan	Carlos.
A	 través	 de	 ecuaciones	 y	 fórmulas	matemáticas	
que	describen	los	objetos	se	crean	modelos	a	los	que	se	
les	asignan	parámetros	y	a	estos	valores	que	finalmente	
caracterizan el comportamiento del objeto de estudio. 
Conseguir caracterizar todo el comportamiento no 
es	una	 tarea	 fácil	 ya	que	 los	modelos	 existentes	hasta	




Por tanto, se pueden encontrar en animacio-
nes,	creación	de	videojuegos	o	 incluso	simulaciones	de	
entrenamiento	médico,	 puesto	 que	 se	 pueden	 llegar	 a	
crear	objetos	reales	que	simulen	el	comportamiento	del	
tejido humano, es decir, si un cirujano está aprendiendo 
a	 cortar	 un	 hígado	 no	 necesita	 que	 la	 simulación	 sea	
exactamente	igual	pero	sí	un	objeto	de	comportamiento	
similar.
Para	 fabricar	 estos	 objetos,	 los	 investigadores	
se	han	valido	de	un	avance	moderno.	Se	 trata	de	unas	
impresoras	 que	 en	 lugar	 de	 imprimir	 en	 papel	 como	
estamos acostumbrados, imprimen materiales en 3D, 








no imprimen el objeto con el material real, sino con un 
sustituto	que	puede	ser	más	frágil,	aguantar	tempera-
tura mejor, pero se puede tocar. No obstante, de un año 
aquí	estas	impresoras	han	evolucionado	y	son	capaces	
de imprimir un objeto deformable. Pero estas impre-
soras no lo dan todo hecho, no dicen cómo combinar 
múltiples	materiales	para	obtener	un	comportamiento	
deseado,	eso	ha	sido	resultado	de	este	trabajo	de	inves-




2. ¿Está	 de	 acuerdo	 o	 no	 con	 lo	 que	 se	 propone	
en	 este	 artículo?	 Justifique	 y	 argumente	 su	
respuesta.











Dióxido de titanio ayuda a almacenar 
energía de fuentes renovables [15].




Sidney, Australia (01/jul/2013). El	 dióxido	 de	 titanio	
(TiO2),	una	sustancia	química	comúnmente	utilizada	en	las	
industrias,	puede	ayudar	a	almacenar	la	energía	producida	
por	 fuentes	 renovables,	 según	 un	 estudio	 publicado	 hoy	
en	Australia.	Esta	sustancia	que	se	usa,	por	ejemplo,	como	
pigmento	blanco	 en	pastas	 de	diente,	 plásticos	 o	 bloquea-
dores	solares,	puede	servir	para	 la	construcción	de	dispo-
sitivos	 de	 almacenamiento	 de	 energías	 renovables,	 según	
la	química	Yun	Liu	de	la	Universidad	Nacional	Australiana.	
Las	fuentes	renovables,	como	la	solar,	eólica,	producen	elec-
tricidad	 intermitentemente,	 por	 lo	 que	 su	 integración	 a	 la	
red	eléctrica	supone	un	gran	reto,	explicó	la	 investigadora	
a la cadena local ABC. Pero el almacenamiento de esta ener-
gía,	con	ayuda	de	esta	sustancia	química,	podría	contribuir	
a	 equilibrar	 la	 cantidad	 de	 energía	 que	 alimenta	 a	 la	 red,	





la separación de dos electrodos metálicos con un aislante 
(material	 dieléctrico).	 “Si	 se	 separan	 dos	monedas	 con	 un	
pedazo	de	papel	ya	se	tiene	un	condensador	eléctrico,	aunque	
el	papel	tiene	una	mínima	capacidad	de	almacenamiento	de	








porque	 generalmente	 éstos	 podían	 tener	 una	 gran	 cons-







este	material	 que	 se	 encuentra	 en	 estado	 natural	 en	 todo	
el	mundo,	también	puede	ser	utilizado	en	vehículos	eléctri-
cos	y	 tecnología	militar	y	espacial.	 “Es	un	material	 simple	








condensador	 eléctrico,	 aunque	 el	 papel	 tiene	 una	
mínima	capacidad	de	almacenamiento	de	energía”?






Química verde: ¿una realidad o una novedad?
Autor: Mg. Claudia P. Herrera H.
La	 química	 verde	 es	 el	 diseño,	 desarrollo	 e	 imple-
mentación	 de	 productos	 y	 procesos	 químicos	 que	 redu-
cen	o	eliminan	el	uso	y	generación	de	sustancias	peligro-
sas	para	 la	 salud	humana	y	 el	medio	ambiente	 [17].	Este	







Fig. 7. Ph.D. Paul Anastas [17].      Fig. 8. Ph.D. John Warner [18].
El	 Ph.D.	 Paul	 Anastas	 y	 el	 Ph.D.	 John	Warner	 son	
considerados	 como	 fundadores	 de	 un	 nuevo	 campo	 de	
investigación	 llamado	 química	 verde,	 basado	 en	 la	 cola-







nadero. En la fabricación de chips, se está usando el CO2 
supercrítico	en	uno	de	los	pasos	de	la	preparación	logrando	
reducir	la	cantidad	de	energía,	químicos	y	agua	necesarios	
para producir un chip. 
NatureWorks	 de	 Minnetonka,	 Minnesota,	 hace	 los	
envases	de	alimentos	a	partir	de	un	polímero	llamado	ácido	











gradables, las bolsas se desintegran completamente en 
agua, CO2	y	biomasa	en	sistemas	de	compostaje	industrial.	
Las bolsas son resistentes a los pinchazos, al desgarro, es 
impermeable,	imprimible	y	elástica.	El	uso	de	estas	bolsas	
en	el	lugar	de	bolsas	de	plástico	convencionales,	la	cocina	
y	 los	desechos	de	 jardín	 se	degradan	 rápidamente	en	 los	









sólo	 algunos.	 En	 Latinoamérica	 no	 es	 algo	 muy	 popular	
aún.	Es	por	esa	razón	que	cobra	relevancia	poder	integrar	
las tendencias de la Ciencia con la Academia en donde se 
están	formando	los	futuros	profesionales	y	científicos.
En	 nuestro	 contexto,	 la	 química	 verde	 aún	 es	 algo	
poco	 atractivo	 por	 los	 costos	 que	 implicaría	 introducirla	
en	los	procesos,	aunque	a	largo	plazo	signifique	un	ahorro	











Reduciendo	 las	 cantidades	 de	 reactivos	 utilizados	
o	 buscando	 alterativas	 de	 sustancias	 químicas	 (mejor	 de	
origen	 vegetal	 o	 natural)	menos	 tóxicas	para	desarrollar	
las	 prácticas,	 se	 introduce	 la	 química	 verde	 dentro	 del	
campus	universitario	en	esta	propuesta.	Por	supuesto,	sin	
afectar	la	calidad	de	la	experimentación	ni	la	verificación	
de los principios planteados.
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3. ¿Tú	 estás	 listo	 para	 considerar	 la	 química	 verde	
como	un	campo	de	desarrollo	profesional?
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS N°2
1. Determinación de pH
a. Determinar	 el	 pH	de	una	 solución	 cuya	 concentra-
ción de iones H+ es	3.5x10-14
b. Determinar el pH de una solución ácida para la cual 
H+=1.8x10-14	 moles/litro_______.	 Y	 de	 una	 solución	
























(				)	La	mayor	 parte	 de	 las	 reacciones	 químicas	 se	
desarrollan	a	través	de	varios	pasos	elementa-
les.
(				)	La	 velocidad	 de	 la	 reacción	 depende	 de	 la	
frecuencia	 de	 los	 choques	 entre	 las	moléculas	
de	los	reactivos.













4. A cuál de las siguientes reacciones corresponde la 
expresión	de	la	constante	de	equilibrio:	
K		=		[SO3]2/	[SO2]2 [O2]
a. 2SO2  +  O2					↔		2SO3
b. SO2  + ½ O2					↔		SO3
c. 2SO3					↔		2SO2  +  O2
d. SO3							↔		SO2		+		1/2O2















6. El principio de Le Châtelier predice:
a. Cuál	 será	 la	 evolución	de	un	 sistema	 en	 equi-
librio	 cuando	 se	 altera	 cualquier	 variable	que	
influya	en	el	sistema.
b. Cuál será la constante cuando la temperatura 
no cambia en el sistema.
c. El rendimiento de la reacción de acuerdo con la 
constante.
d. El aumento de la presión en un sistema de gases 
en	el	equilibrio.




7. En la siguiente sopa de letras encuentra 10 pala-
bras	 que	 al	 agruparlas	 pueden	 formar	 2	 frases	
químicas.
E S T R U C T U R A L D
L D H J X Z M N D P S K
E N L A C E S M J A O M
C F E S X O P O L A R O
T J I N C I G U K M N L
R F S I G D M Ñ J U L E
O B N J G R J U L I E C
N O X Z O M I N I M A U
I M B F M A M A T U L L
C O V A L E N T E L J A
A C O O R D I N A D O R
1.                                                                                            
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Implementos de seguridad personal.
 














Materiales de uso general en el laboratorio.























Decano Facultad de Psicología
ALFREDO PEÑA SALOM










Decano Facultad de Arquitectura
JAVIER MORENO JUVINAO







Decana Facultad de Ingeniería
SANDRA VILLARREAL VILLA

















DANIEL JESÚS ALCÁZAR FRANCO
Docente	 investigador,	 licenciado	 en	 Biología	 y	
Química,	 Químico	 Farmacéutico;	 Especialista	 En	
Computación	para	la	Docencia	y	en	Química	Orgá-




FABIO ARMANDO FUENTES GANDARA





docente	 tiempo	completo	 	de	Química	 Inorgánica	
I	y	II	adscrito	a	la	facultad	de	Ciencias	Ambienta-
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